
การพฒันาการย้อม สไลด์สเมยีร์เลอืด

CBC ให้มคุีณภาพ (Blood Smear)

ผูจ้ดัทาํ

นางสาว เธียรดา พิพฒัน์กมลาเขตต์

ตาํแหน่ง    : พนกังานประจาํหอ้งทดลอง 



ทีม่าของปัญหา

 เนื่องจาก พนักงานของหองแลป ยังยอมสไลดไดไมดี เมื่อสงใหนักเทคนิคการแพทยดูดวย

กลองจุลทรรศนแลว พบวายังไมไดมาตรฐาน ทําใหมีสไลดเสียอยูบอยคร้ังและตองทําซ้ําทํา

ใหเกิดการออกผลการตรวจวิเคราะหลาชา  จึงตองมีการพัฒนาการยอมสไลด CBC ให

ไดมาตรฐานและรวดเร็วมากขึ้น



การวเิคราะห์ปัญหา

 พนักงานประจําหองทดลอง ยังยอมสไลด CBC ไมไดมาตรฐาน



วตัถุประสงค์

 เพ่ือพัฒนาการยอมสไลด CBC ของพนักงานหองทดลองใหไดมาตรฐาน

 เพ่ือลดปริมาณของสไลดท่ีเสียและลดระยะเวลาการรอคอยผลของผูรับบริการ



ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ทําการควบคุมคุณภาพการยอมสไลด CBC โดย

 ทําปายขั้นตอนวิธีการยอมสไลด CBC ตามาตรฐานงาน

เทคนิคการแพทย

 นําแผนสไลด CBC ใหนักเทคนิคการแพทยตรวจดูวาสีท่ียอม

ติดตรงตามมาตรฐานหรือไม   1คร้ัง/สัปดาห  คร้ังละ 3 แผน



ตวัช้ีวดั/เคร่ืองช้ีวดั

 สไลด CBC ถูกตองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  มากกวา 95 เปอรเซ็นต



เป้าหมาย

 เพ่ือพัฒนาการทํางานการยอมสไลด CBC ของพนักงานหองปฏิบัติการใหไดตาม

มาตรฐาน



ระยะเวลา

 ตั้งแต วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึง  วันที่ 7 พฤษภาคม 2560



ขั้นตอนการปฏับิตงิาน

1. เตรียม blood smear   ตามขั้นตอนโดยอางอิงวิธีปฏิบัติจากมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย  

2. ตรวจสอบ blood smear โดยนักเทคนิคการแพทย  สัปดาหละ 1 คร้ัง   คร้ังละ 3

แผน

3. บันทึกผลการยอม blood smear



ขั้นตอนการปฏับิตงิาน

 การเตรียมสไลด สําหรับยอม

 นําเลือดท่ีตองการยอมมาทําเปนแผนฟลมบางๆ

บนแผนกระจกใส ท้ิงไวใหแหง



ขั้นตอนการปฏับิตงิาน

 ข้ันตอนการยอม

1. นํา film เลือดท่ีแหงดีแลว จุมลงใน sol.1 
(Methanol) เพ่ือเปนการ Fixed เม็ดเลือด โดยจุม
ขึ้นลง 3-4 คร้ัง

2. จุมขึ้นลงใน sol.2 (Eosin) ประมาณ 10 วินาที 

3. จุมลงในนํ้ากล่ัน

4. จุมขึ้นลงใน sol.3 (Methylene blue) 
ประมาณ 10 นาที

5. จุมลางในนํ้ากล่ัน เช็ดดานหลัง film ใหสะอาด นําไปดู
ดวยกลองจุลทรรศน



ลกัษณะของเสมียร์ทีย้่อมตดิสีดี

 เมื่อมองดวยตาเปลาจะติดสีชมพู-มวง

 เม็ดเลือดแดงติดสีชมพู

 เม็ดเลือดขาวมีนิวเคลียสติดสีน้ําเงินปนมวง

 ไมมีตะกอนสี



แผนที่

สัปดาหที่
1 2 3 สไลดที่ไดคุณภาพ

1 √ √ √ 100%

2 √ √ √ 100%

3 √ √ √ 100%

4 √ √ √ 100%

5 √ √ √ 100%

รวม 100%

ตารางแสดงการตรวจสอบคุณภาพการยอ้มสีสไลด ์CBC

ตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย หมายถึงสไลดไ์ดคุ้ณภาพ



ผลลพัธ์ของการดาํเนินการ

 หลังจากทําการตรวจสอบคุณภาพการยอมสีสไลด CBC จะเห็นไดจากตารางวา สไลด

ถูกตองมคุีณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 100 เปอรเซ็น 
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